
設計図書等に対する回答書 

 

平成２９年５月１９日 

工事番号  西はりま第５号 

工 事 名  災害対応特殊救急自動車購入 

 

１ 

（質問内容） 

別表、３．１３ ルーフサイド収納庫・左前 中仕切り解放・施錠装置

付・仕切り棚付・ＬＥＤランプ付４項目を備えた仕様設定は御座いません 

ので 下記の提案内容で見積りします。 

中仕切り解放・ＬＥＤランプ付で左前収納庫を架装し、仕切り棚は、最 

初から着脱式で搭載します。しかし、施錠装置付扉は設定出来ず、ルーフ 

サイド収納庫・右前を施錠装置付扉にして、兵庫トヨタにて位置付替え作 

業とします。（付替え費用追加） 

（回答内容） 

 施錠装置付は別表、３．１２ルーフサイド収納庫取付（右前）とし、別

表、３．１３ルーフサイド収納庫取付（左前）は、中仕切り解放、仕切り

棚付、ＬＥＤランプ付３項目とします。 

２ 

（質問内容） 

 別表、５．５ 時計取付・・・・運転席中央上部天井に取付は、これも 

設定無しの為 デジタル電波時計を時計のみ搭載します。スペースが有れ 

ばこれも、兵庫トヨタにて位置を決めて取付作業します。（取付加工費用追 

加） 

（回答内容） 

 デジタル式電波時計の運転席中央上部天井への取付は不要とし、患者室

右側側面のみとします。 

３ 

（質問内容） 

 別表、５．１０ ティッシュ/グローブボックス取付 

 酸素ボンベ庫上部壁・後部取付は、ＡＶＭサブモニター取付用に流用し 

た固定装置が重なり込んで来てますので取付不可となります。マグネット 

式を追加でもう一枚を車両搭載追加します。 

（回答内容） 

 マグネット式追加で「可」とします。 

４ 

（質問内容） 

 別表、６．１ ファーノ社～モンディアルＳＴ７０－Ｊ 左ＩＶポール 

は、フロントＩＶに変更 

（回答内容） 

 フロントＩＶで「可」とします。 

 



 

５ 

（質問内容） 

 別表、６．９ 電子サイレンアンプ取付 大阪サイレンＯＰＳ－５１０ 

１ＶＱと有りますが、モデルチェンジの為、ＯＰＳ－Ｄ１５１Ｑになりま 

す。 

（回答内容） 

 電子サイレンアンプ「大阪サイレンＯＰＳ－Ｄ１５１Ｑ」を「可」とし

ます。 

６ 

（質問内容） 

 ７．軽微な変更として～・・・・・・・・・ 

 ４２、減圧式固定具・バキュームスプリントセットＢが、販売中止製品 

となっています。代替品として、オックスフォード バキュームスプリン 

ト・ＡＳ１９－１０になります。※別紙資料を添付します。 

（回答内容） 

 減圧式固定具は、「バキュームスプリントセットＢ」の代替品として「オ

ックスフォード バキュームスプリント・ＡＳ１９－１０」を「可」とし

ます。 

７ 

（質問内容） 

 高度救命処置用資機材 

 ７．救急用資機材関係 

 １７、電子血圧計エレマーノ・電子血圧計エレマーノ・Ｈ５５ ブルー 

が、販売中止製品となっています。後継品として、電子血圧計エレマーノ 

２・電子血圧計エレマーノ・Ｈ５６になります。※別紙資料を添付します。 

 １８、電子血圧計用腕帯・電子血圧計エレマーノ・Ｈ５５用腕帯 ＳＭ 

Ｌ各サイズが、販売中止製品となってます。後継品として、電子血圧計用 

腕帯・電子血圧計エレマーノ・Ｈ５６用腕帯 ＳＭＬ各サイズになります。 

※別紙資料を添付します。 

（回答内容） 

１７．電子血圧計「電子血圧計エレマーノ・Ｈ５５ブルー」の代替品と

して「電子血圧計エレマーノ・Ｈ５６」を「可」とします。 

１８．電子血圧計用腕帯「電子血圧計エレマーノ・Ｈ５５用腕帯ＳＭＬ

各サイズ」の代替品として「電子血圧計エレマーノ・Ｈ５６用腕帯ＳＭＬ

各サイズ」を「可」とします。 

 


